
Instructions

Measuring Mat seca 531 for seca 535
• Sicherheitshinweise • Safety precautions •

• Consignes de sécurité • Avisos de seguridad •

 1.

 2.

kg

seca
instructions
535/525

• Deutsch
• U.S. English
• ...

 => =>

PDF: www.seca.com

• Lieferumfang • Scope of Supply •
• Éléments livrés • Volumen de suministro •

seca
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Mounting
instructions

seca 201

• Gerät ausschalten • Switching off the device •
• Mettre l'appareil hors tension • Encender el aparato • 

15 sec.
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• Messmatte einhängen • Placing measuring mat •
• Accrocher la toise-matelas • Colgar cinta métrica •

medical Body Composition Analyzer

 1.  2.

•Akkus laden • Charging Batteries 
• Charger les piles • Cargar las baterías •

 4 h => 100%

• Software herunterladen • Downloading software •
• Télécharger le logiciel • Descargar software •

=> =>

www.seca.com/download-center

--> seca 535

• Gerät einschalten • Switching on the device •
• Mettre l'appareil sous tension • Encender el aparato •

 On
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• Software des Monitors aktualisieren • Updating the monitor software •
• Mettre à jour le logiciel du moniteur • Actualizar el software del monitor •

 2.

=>

=>

 Login: admin

Password: 1357

 1.
 2.

 1.

• Messmatte aktivieren • Activating the measuring mat •
• Activer la toise-tapis • Activar la cinta métrica •

 2.

 1.

 Login: admin

Password: 1357

=>
 2.

 1.
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 3.
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• Software der Messmatte aktualisieren • Activating the measuring mat software •
• Activer le logiciel de la toise-tapis • Activar el software de la cinta métrica •

 1.

 Login: admin

Password: 1357

=>

 2.
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Medical Measuring

Systems and Scales

since 1840

seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 3-25

22089 Hamburg · Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

All contact data under www.seca.com
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